IIWCh | wyDz1ar cHEMIT

Wydzial Chemii

\)“—-,—-—-—— UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
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Dotyczy udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z pézi.zm.),
zwane] dalej Ustawa, na: ,Dostawa i instalacja intensywnego zrdédla promieniowania
rentgenowskiego typu ‘microfocus’ do dyfraktometru niskokatowego (kompatybilnego z
urzgdzeniem Bruker Nanostar)” Nr 120/9/2017.

Informujemy, Zze wplyng wniosek o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia:

Whiosek:
,»Aby odpowiednio okresli¢ parametry wymienione przez zamawiajacego:
4.3 Rozmiar wigzki na prébce: $rednica nie wigksza niz 600 um

4.4 Rozmiar wigzki na detektorze (przy odleglosci prébka — detektor 68 cm): srednica nie
wigksza niz 3 mm (rozmiar uzywanego ‘beam-stopera’)

4.5 Intensywnos¢ wigzki (flux) nie mniejsza niz 2 x 107 cps

Prosimy o odpowiedz na nastg¢pujace pytania:

Jaka jest srednica otworéw (pin holes PH) w bloku pierwszym i drugim ?

Jaka jest mozliwo$¢ regulacji ustawienia otworéw (pin holes PH)?

Jaka jest odlegtos¢ miedzy generatorem prom. X a pierwszym otworem (pin hole)?
Jaka jest odlegtos¢ miedzy pierwszym a drugim otworem (pin hole)?

Jaka jest odlegtos¢ miedzy drugim otworem(pin hole) a prébka?

AN O

Jaka jest odleglo$¢ miedzy prébka a detektorem?

Zwracamy réwniez o wydiuzenie terminu sktadania ofert do dnia 28.09.2017.”
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Odpowiadamy:

Ad. 1. W ukiadzie formowania wigzki sg trzy pin-hole o srednicach odpowiednio: 1mm,
0.4mm i | mm

Ad.2. Ustawienie kazdego z pin holi mozna regulowa¢ $rubami mikrometrycznymi w
pionie i poziomie w zakresie kilka milimetréw

Ad. 3. Odlegtos¢ miedzy ogniskiem lampy rentgenowskiej i pierwszym pin holem to 23 cm

Ad. 4. Odlegtos¢ miedzy pierwszym i drugim pin holem to 90 cm a miedzy drugim i
trzecim pin holem to 45cm

Ad. 5. Odleglos¢ miedzy ostatnim pin holem a prébka to 10 cm
Ad. 6. Taodleglos¢ to 68 cm.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedluzenie terminu skiadania ofert.
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