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Warszawa, dnia G005 00 0

Dotyczy udzielenia zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164), zwanej dalej Ustawg na: ,Dostawe mikroskopu badawczego z
oprzyrzadowaniem dla  Centrum  Nauk  Bilogiczno-Chmicznych  Uniwersytetu
Warszawskiego” Nr CNBCH/08/2016/UM

Informujemy, ze wplynal wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia:

Whiosek:

»Zamawiajacy w opisie technicznym opisal mikroskop w ktérym wigkszo$¢ wymagan odnosi
si¢ do typowego mikroskopu polaryzacyjnego: beznaprezeniowa optyka kondensora,
polaryzator obrotowy, analizator obrotowy, ¢wieré¢faléwka, falowka, soczewka Bertranda do
konoskopii. Zwlaszcza wymaganie dotyczace soczewki Bertranda do konoskopii skiania nas
do zapytania o wymaganie dotyczace manualnego stolika mikroskopowego XY. Obserwacje
konoskopowe wymagaja, centrowalnego stolika obrotowego, ponadto w mikroskopie do
takich badan centrowalne powinny by¢ gniazda rewolweru obiektywowego.

W zwigzku z tym (...) zwracamy si¢ do Zamawiajacego z pytaniami:

I. Czy stolik przedmiotowy powinien by¢ obrotowy z mechanizmem -centrowania,
mechanizmem ,,click stop” i mechanizmem blokady polozenia?

II. Czy gniazda rewolweru obiektywowego powinny posiada¢ mechanizm centrowania?

III. Czy dopusci kolorowa kamere cyfrowa o rozdzielczosci 8 Mpikseli, o matrycy CCD —
ICX456 2/3”, maksymalnej rozdzielczosci 3264x2448 pikseli, zakresie dynamiki >58dB /
800:1; wzmocnieniu 1x-10x; Firewire-B; ekspozycja 2ms-600s?

IV. Czy dopusci badawczy mikroskop polaryzacyjny o nastgpujacych parametrach:

1. Stabilny statyw mikroskopu; wyposazony we wbudowany oswietlacz LED, z
ukladem oswietlenia umozliwiajacym réwnomierne o$wietlenie calego pola widzenia
przy fotografii cyfrowej; z regulowang przyslong polowsg, z dwustronnym,
podwﬁnym ruchem ogniskowania mikro i makro
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2. Kondensor beznaprezeniowy do jasnego pola o aperturze NA 0,9 umozliwiajacy
pracg z obiektywami 2,5x-100x

3. Obrotowy, centrowalny stolik mikroskopowy z mechanizmem przesuwu preparatu
XY

4. Miska rewolwerowa pieciogniazdowa; gniazda obiektywowe z mechanizmem
centrowania

5. Nasadka okularowa z fototubusem i tacznikami do kamery cyfrowej. Podzial wigzki
100/0. 50/50/, 0100

6. Okulary szerokopolowe o polu 25mm. Z oslonkami chronigcymi obserwatora
pracujacego w swoich okularach przed uderzaniem w okulary mikroskopu. Kazdy
okular z mozliwoscia montazu mikrometréw pomiarowych.

7. Beznaprezeniowe (wszystkie) obiektywy semiapochromatyczne (tzw plan Fluor) o
dlugosci optycznej 45mm stosowanej przez tak znane firmy mikroskopowe jak
Olympus, Zeiss i Leica o parametrach

- 5x/0.15, odleglos¢ robocza minimum 13,7 mm:;
- 10x/0.30, odleglo$¢ robocza minimum 11 mm;
- 20x/0.50, odleglos¢ robocza minimum 1,15 mm;
- 40x/0.75, odlegtos¢ robocza minimum 0,40 mm;
- 100x/0.90, odlegtos¢ robocza minimum 1,0 mm. beznaprgzeniowe;.
8. Polaryzacja:
- soczewka Bertranda do konoskopii;
- polaryzator obrotowy o 360°, wyskalowany , z funkcja klik stop co 90°;

- analizator obrotowy o 360°, wyskalowany (z funkcja wiacz/wylacz i blokada
polozenia);

- ¢wierc¢falowka;

- gipséwka.”

Odpowiadamy:
Ad. L

Nie.
Ad. II.

Nie.
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Zamawiajacy podtrzymuje wszystkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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