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Dotyczy udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z péZniejszymi
zmianami) zwana dalej Ustawg na ,,Dostawa laserowego analizatora ksztaltu i rozmiaru ziaren
z wyposazeniem — cze$¢ 1 oraz autoklawu z wyposazeniem — cz¢§¢ 2 dla Wydziatu Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego” Nr 120/22/2018.

Informujemy, ze wplyngl wniosek o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia:

Whiosek 1:
1. Pytanie.

Czy Zamawiajgcy uzna za spetniajgcg specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oferte na aparat
posiadajqcy laser péiprzewodnikowy DPSSL pumping, o dtugosci fali 532 nm.

Wyjasnienie : Laser wg opisu w SIWZ jest laserem czerwonym , z kolei laser bedgcy przedmiotem
naszego zapytania jest laserem zielonym charakteryzujgcym sie w odréznieniu od lasera czerwonego
tym , Ze jest to wysokiej jakosci nowoczesny laser na ciele statym pompowany diodowo do zastosowan
w nauce, sekwencjonowaniu DNA, cytometrii przeptywowej, obrazowaniu cyfrowym, chemii
analitycznej, pomiarach czgstek przy szybkich przeptywach, mikroskopii konfokalnej i wielu innych
aplikacjach, réwniez przemystowych.

Specyficzny design optyki, kontrola mocy i temperatury gwarantujq, perfekcyjng stabilnosé¢
dtugoterminowaq, niski poziom szuméw wyjgtkowo dobrq jakosé wiqzki i dtugi czas zycia.

Z uwagi na krdtszq falg laser ten umozliwia budowe aparatéw o lepszej rozdzielczosci niz jego
poprzedniki lasery czerwone.

Zamawiajgcy podaje, iz spodziewa sig , iz oferowane urzgdzenie moze posiadac¢ mase ok. 35kg.

2. Pytanie:
Czy Zamawiajqcy uzna za spetniajqcq specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia oferte na aparat
posiadajqcy ciezar ok. 48 kg.

Zamawiajgcy podaje, by podajnik probki posiadat mozliwos¢é pomiaru préb o objetosci 100 ml, 200
ml, i 300 ml.

3. Pytanie: Czy Zamawiajgcy uzna za spetniajgcq specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia
oferte na aparat posiadajqcy podajnik probki umozliwiajgcy pomiar préb o objetosci 600 ml
z mozliwo$cig ograniczenia tej objetosci do 300 ml, 200 ml, i 100 ml.
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Odpowiadamy:

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonujemy zmiany tresci SIWZ:

I.

W art. 3 § 1. ust. 3 pkt 1 SIWZ po zmianie jest;

1) Aparatu stuzacego do pomiaru rozkladu wielkosci czastek w roztworach o parametrach :

2)

Zakres pomiarowy: wielkosci ziarna co najmniej od 20 nm do co najmniej 2300 um
Srednicy

Zrédio $wiatta: laser pétprzewodnikowy (dtugosé fali w zakresie 500 nm — 680 nm)

Detektor swiatta: minimum 80 elementéw swiatloczutych

Wymiary analizatora: nie wigksze niz 100 cm x 50 cm x 60 cm

Ciezar analizatora: nie wigkszy niz 50 kg

Mozliwos$¢ rozbudowy o przystawke do pomiaréw stezonych roztworéw — co najmniej
do 20%, prébek o malej objetosci (do 15 ml) oraz do pomiaréw prébek proszkowych w
zakresie od co najmniej 0,5 pm do co najmniej 2300 pm)

Pomiar: z wynikiem pokazywanym w czasie rzeczywistym.

W art. 3 § 1. ust. 3 pkt 2 SIWZ po zmianie jest;

Podajnika prébki do pomiaru prébek cieklych w zakresie $rednicy czastek od 20 nm do
co najmniej 2300 um, z mozliwoscig pomiar préb o objetosci 600 ml z mozliwoscia
ograniczenia tej objetosci do 300 ml, 200 ml, i 100 ml.

Podajnik musi by¢ wyposazony w:

akcesoria czyszczace

taznie dyspersyjng z mieszadlem

podiaczenie podajnika prébki do jednostki giéwnej przez ztacze USB
ultradzwieki

uktad zasysania prébki

uktad oprézniania probki.
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