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Rozdział I – INSTRUKCJA 
art. 1. 

ZAMAWIAJĄCY. 
1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 1,  

NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowany przez Dziekana Wydziału 
Chemii – prof. dr hab. Andrzeja Kudelskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa 
JM Rektora UW, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. 
zm.). 

3. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-
rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek 
naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. 

art. 2. 
INFORMACJE OGÓLNE. 

§ 1. 
Podstawa prawna. 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843, zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y .  
3. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej 

dalej SIWZ lub Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 2. 
Miniportal. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

Dane niezbędne do skutecznego przesłania dokumentów do Zamawiającego: 

nazwa Zamawiającego w ePUAP: uwedupl 

nazwa skrzynki ESP: /uwedupl/SkrytkaESP 

Zamawiający zastrzega, że przesłanie dokumentów na inną skrzynkę ePUAP może 
skutkować brakiem dostępu do tych dokumentów i w konsekwencji uznanie ich za nie 
złożone. 
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2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w 
formacie danych: pdf, doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
używającym aktualnego, ważnego algorytmu skrótu. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 

6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów 
elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

§ 3. 
Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym. 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie. 
 W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. 

 W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z 
innymi wykonawcami, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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art. 3.  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

§ 1. 
Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Zamówienie podzielone jest na 3 części: 
część 1: System do syntezy peptydów; 
część 2: Komora klimatyczna dwustanowiskowa; 
część 3: Stanowisko laboratoryjne składające się z: mineralizatora próbek, pompy 

dozującej – perystaltycznej, pompy próżniowej typu scroll, koncentratora próbek 
z funkcją liofilizatora, aparatu do uwalniania substancji czynnej, przystawki do 
analizy fazy nadpowierzchniowej, homogenizatora kulowego z opcją 
chłodzenia, vortexu, wiskozymetru. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna przedstawiona 
w ust. 3 - 5. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. 
Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie 
gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą 
brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. 

3. Cześć 1 - System do syntezy peptydów: 
1) Automatyczny system do syntezy peptydów na nośniku stałym. 
2) Możliwość rozbudowy o stosowanie naczyń reakcyjnych o pojemności od 10 do 125 

ml. 
3) Bezpośrednia kontrola temperatury za pomocą sondy światłowodowej. 
4) Możliwość pracy z co najmniej 27 aminokwasami podłączonymi do systemu. 
5) Możliwość podłączenia co najmniej 5 dodatkowych reagentów do prowadzenia 

automatycznej syntezy. 
6) Dostarczanie aminokwasów i reagentów za pomocą obojętnego gazu oraz systemu 

zaworów umożliwiającego precyzyjną kontrolę dozowanej objętości. 
7) Wykorzystywanie obojętnego gazu do procesu mieszania. 
8) Możliwość wykorzystania energii mikrofalowej na każdym etapie syntezy: 

deprotekcja, sprzęganie aminokwasów. 
9) Komora reaktora zabezpieczona wymienną wkładką umożliwiającą szybkie 

czyszczenia w wypadku uszkodzenia naczynia reakcyjnego. 
10) Wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy po instalacji 

(pojemniki na odczynniki, pojemniki na aminokwasy, filtry, złączki, przewody 
podłączeniowe). 

11) Oprogramowanie sterujące pracą syntezatora z wbudowanymi procedurami dla 
różnych skal syntezy wraz z jednostką sterującą. 
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12) Zbiornik na ścieki o pojemności co najmniej 1 L. 
13) Wykonawca przeprowadzi syntezę przykładowego peptydu, której powodzenie będzie 

warunkiem podpisania protokołu odbioru. 
14) Zasilanie 230 V, 50 Hz. 

4. Część 2 - Komora klimatyczna dwustanowiskowa: 
I Stanowisko pierwsze: 

1) Pojemność komory roboczej nie mniejsza niż 100 dm3. 
2) Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x wys. x gł.): 890 x 1050 x 730 mm 
3) Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż (szer. x wys. x gł.): 600 x 480 x 350 mm 
4) Zakres temperatury (wyłączona funkcja wilgotności): od 0 do +70°C 
5) Zakres temperatury (włączona funkcja wilgotności): od +10 do +70°C 
6) Układ chłodzenia kompresorowy, gwarantujący pracę w podanych zakresach 

temperatury przy temperaturze otoczenia do min. 32°C 
7) Układ termostatowania komory wyposażony w komorę wstępnego 

termostatowania powietrza, elementy grzejne odsunięte od ściany komory 
8) Zakres wilgotności: od 5 do min. 80% wilg. wzgl. 
9) Konwekcja wymuszona 
10) Przy włączonej funkcji wilgotności: 

- przy 25°C/60% wilg. wzgl. stabilność temperatury ≤ ± 0,1 K 
- przy 40°C/75% wilg. wzgl. stabilność temperatury ≤ ± 0,1 K 
- przy 25°C/60% wilg. wzgl. jednorodność temperatury ≤ ± 0,2 K 
- przy 40°C/75% wilg. wzgl. jednorodność temperatury ≤ ± 0,2 K 
- przy 25°C/60% wilg. wzgl. stabilność wilgotności ≤ ± 2% wilg. wzgl. 
- przy 40°C/75% wilg. wzgl. stabilność wilgotności ≤ ± 2% wilg. wzgl. 

11) Dokładność ustawienia temperatury min. 0,1°C 
12) Fluktuacja wilgotności ≤ ± 2 % wilg. wzgl. 
13) Dokładność nastawy wilgotności min. 0,1% wilg. wzgl. 
14) Możliwość uzyskania parametrów pracy, bez efektu kondensacji w komorze: 

- 25°C / 60% wilg. wzgl. 
- 30°C / 65% wilg. wzgl. 
- 40°C / 75% wilg. wzgl. 
- 50°C / 75% wilg. wzgl. 
- 60°C / 75% wilg. wzgl. 
- 70°C / 75% wilg. wzgl. 
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- 25°C / 40% wilg. wzgl. 
- 30°C / 35% wilg. wzgl. 
- 40°C / ≤ 25% wilg. wzgl. 
- 20°C / 5% wilg. wzgl. 
- 23°C / 5% wilg. wzgl. 
- 25°C / 5% wilg. wzgl. 

15) Liczba półek: 4, nośność półki minimum 30kg, nośność całego urządzenia min. 
100 kg; 2 półki druciane, 2 półki z blachy gładkiej perforowanej; półki wykonane 
ze stali nierdzewnej 

16) Masa urządzenia nie większa niż 130kg 
17) Nawilżacz parowy (nie dopuszcza się nawilżacza ultradźwiękowego) 
18) Sterownik z pamięcią co najmniej 25 programów po 100 sekcji 
19) Wyświetlacz LCD obrazujący przebieg parametrów pracy, dotykowy, o 

przekątnej minimum 5,7 cala, z portem USB, poziomami użytkowników (min. 
użytkownik i administrator) i zabezpieczeniem hasłem, pamięć minimum 25 
programów, możliwość wysyłania alarmów za pomocą e-mail 

20) Graficzna prezentacja parametrów procesowych 
21) Funkcje alarmowe (m.in. niewłaściwej temperatury, wilgotności względnej, zbyt 

długo otwartych drzwi )Drzwi pełne, podgrzewane, wyposażone w klamkę 
22) Dodatkowe wewnętrzne drzwi, szklane, szkło bezpieczne, hartowane 
23) Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej typu V2A (AISI 304, 

1.4301). Obudowa malowana proszkowa. 
24) Interfejs typu Ethernet do podłączenia komór do oprogramowania, 

oprogramowanie komputerowe w zestawie, do kontroli i rejestracji parametrów 
pracy 

25) W zestawie 2 zbiorniki na wodę o objętości 20dm3 każdy, na wodę świeżą i 
skondensowaną, z czujnikiem poziomu wody świeżej, montowane na tylnej 
ścianie urządzenia 

26) Możliwość zasilania komory wodą wodociągową za pośrednictwem 
demineralizatora (niewymagany w dostawie) i podłączenia odpływu wody 
skondensowanej do kanalizacji, z systemem wypompowywania wody (nie 
dopuszcza się odpływu grawitacyjnego). 

27) Zasilanie 230 V 50/60 Hz, moc 2kW +/-5%, poziom hałasu nie większy niż 
52dBa, pobór mocy przy 40°C/75% wilg. wzgl. nie większy niż 470W 

II Stanowisko drugie. Komora klimatyczna z oświetleniem starzeniowym o parametrach: 
1) Komora klimatyczna do testów fotostabilności, zgodnie z wytycznymi Q1A ICH, 

załącznik Q1B option 2, o objętości komory wewnętrznej 250 l (+/- 5%) 
2) Minimalne wymiary wewnętrzne komory (szer./gł./wys.): 650/480/780 
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3) Komora wyposażona w układy: grzania, chłodzenia, oświetlenia i kontroli 
wilgotności. Elementy grzejące i chłodzące odsunięte od ściany komory 
wewnętrznej, znajdujące się w komorze wstępnego termostatowania powietrza. 
Konwekcja wymuszona (wentylator) z systemem przepływu powietrza w obrębie 
całej komory. Układ chłodzenia kompresorowy, pracujący wydajnie do 
temperatury otoczenia minimum 32 ºC. 

4) Minimum 2 panele oświetleniowe, zapewniające jednorodną dystrybucję światła. 
Typ oświetlania zgodny z ICH Q1B option 2. Możliwość demontażu paneli. 
Możliwość pracy z 1 lub 2 panelami lub bez paneli. Możliwość zmiany położenia 
paneli. 

5) Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż: 
- od 0 do 70ºC (bez włączonej kontroli wilgotności powietrza i bez oświetlenia) 
- od 10 do 60ºC (z włączoną kontrolą wilgotności powietrza i z oświetleniem) 

6) Jednorodność temperatury z włączonym oświetleniem: 
- przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,6ºC 
- przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,6ºC 

7) Stabilność temperatury z włączonym oświetleniem: 
- przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,2ºC 
- przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,2ºC 

8) Zakres regulacji wilgotności względnej powietrza nie mniejszy niż: 
- od 10 do 80% bez oświetlenia 
- od 10 do 75% z oświetleniem 

9) Stabilność wilgotności względnej powietrza z włączonym oświetleniem: 
- przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 1,5% wilg. wzgl. 
- przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 2% wilg. wzgl. 

10) Czas powrotu do zadanych parametrów, po otwarciu drzwi na 30 sekund przy 
temperaturze otoczenia 25ºC, z włączonym oświetleniem: 
- dla 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie dłużej niż 3 minuty 
- dla 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie dłużej niż 4 minuty 

11) Możliwość uzyskania parametrów pracy, bez efektu kondensacji w komorze, z 
włączonym oświetleniem: 
- 25°C / 60% wilg. wzgl. 
- 30°C / 65% wilg. wzgl. 
- 40°C / 75% wilg. wzgl. 
- 50°C / 75% wilg. wzgl. 
- 60°C / 75% wilg. wzgl. 
- 25°C / 40% wilg. wzgl. 
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- 30°C / 35% wilg. wzgl. 
- 40°C / ≤ 25% wilg. wzgl. 

12) Co najmniej 2 druciane półki, wykonane ze stali nierdzewnej. Ilość pozycji 
montażu półek: minimum 7 (po wyjęciu paneli oświetleniowych). Półki oparte o 
ściany komory bez konieczności użycia stelaży. Nośność półki nie mniejsza niż 
30kg. Nośność całej komory nie mniejsza niż 100kg, 

13) Elektronicznie sterowany układ nawilżania i odwilżania z czujnikiem wilgotności. 
Układ odwilżania w obrębie komory zdublowany, w celu uniknięcia wystąpienia 
nadmiernego oblodzenia. Czujnik wilgotności pojemnościowy. Układ nawilżania 
parowy, ciśnieniowy (nie dopuszcza się układów ultradźwiękowych i 
bezciśnieniowych). 

14) Wewnętrzne szklane drzwi, uszczelniane, jednoskrzydłowe. 
15) Zewnętrzne drzwi pełne, jednoskrzydłowe, podwójnie uszczelniane, ogrzewane w 

celu ochrony przed kondensacją pary wodnej na drzwiach szklanych. Drzwi 
zewnętrzne wyposażone w klamkę. Komora wewnętrzna wykonana ze stali 
nierdzewnej typu V2A (AISI 304, 1.4301). Obudowa malowana proszkowa. 

16) Zabezpieczenie termiczne z wizualną i dźwiękową sygnalizacją alarmu 
temperatury, klasy 3.1 (zgodnie z DIN 12880) 

17) Co najmniej 1 port dostępu, silikonowy, z zatyczkami wewnętrzną i zewnętrzną, o 
średnicy w zakresie 30-35mm, ulokowany na ścianie lewej. 

18) Możliwość zasilania komory wodą wodociągową za pośrednictwem 
demineralizatora (niewymagany w dostawie) i podłączenia odpływu wody 
skondensowanej do kanalizacji, z systemem wypompowywania wody (nie 
dopuszcza się odpływu grawitacyjnego). 

19) Interfejs typu Ethernet do podłączenia komór do oprogramowania zapewniającego 
zgodność z FDA (21 CFR Part 11), GLP/GMP (oprogramowanie niewymagane w 
dostawie) 

20) Samonastawne koła, minimum 2 koła z blokadą. 
21) Zasilanie 230V/50Hz, moc nominalna nie większa niż 2,5 kW, pobór mocy przy 

ustawieniach 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie większy niż 700W. 
22) Poziom emitowanego hałasu nie większy niż 52dBa 
23) Maksymalne wymiary zewnętrzne komory (szer./gł./wys.): 950/800/1500 
24) Maksymalna masa pustego urządzenia: 220 kg 
25) Sterownik z pamięcią co najmniej 25 programów po 100 sekcji 
26) Wyświetlacz LCD obrazujący przebieg parametrów pracy, dotykowy, o 

przekątnej minimum 5,7 cala, z portem USB, poziomami użytkowników (min. 
użytkownik i administrator) i zabezpieczeniem hasłem, pamięć minimum 25 
programów, możliwość wysyłania alarmów za pomocą e-mail 

27) Graficzna prezentacja parametrów procesowych 
28) Interfejs typu Ethernet do podłączenia komór do oprogramowania. 
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29) W zestawie oprogramowanie zgodne z GLP i FDA 21 CFR Part 11. 
30) Funkcje alarmowe (m.in. niewłaściwej temperatury, wilgotności względnej, zbyt 

długo otwartych drzwi) 
5. Cześć 3 - Stanowisko laboratoryjne: 

1) Mineralizator próbek (sztuk: 1 (jedna)) 
a) Wielostanowiskowy ciśnieniowy mikrofalowy mineralizator, z rotorem 

wysokociśnieniowym min. ośmio-stanowiskowym. 
b) Moc pracy magnetronów min. 2000 W, niepulsacyjny sposób dostarczania energii 

mikrofalowej w całym zakresie. 
c) Zewnętrzny sterownik, z kolorowym ekranem dotykowym i oprogramowaniem w 

języku polskim, umożliwiający: •kontrolę i sterowanie aparatem, zapis procedur 
użytkownika i ich archiwizację •pełną dokumentację przebiegu mineralizacji, tj. 
zapis temperatury i ciśnienia dla każdego naczynia •przenoszenie danych na 
pamięć USB •podłączenie do sieci lokalnej. 

d) Pomiar ciśnienia i temperatury podczas procesu mineralizacji: •kontrola i pomiar 
ciśnienia czujnikiem bezkontaktowym w każdym naczyniu z możliwością odczytu 
i prezentacji graficznej i liczbowej jego wartości (do 100 barów) dla każdego 
naczynia indywidualnie podczas mineralizacji, •kontrola i pomiar temperatury 
czujnikiem bezkontaktowym wewnątrz każdego naczynia z odczytem i 
prezentacją graficzną i liczbową jej wartości, indywidualnie dla każdego 
naczynia, podczas mineralizacji, •kontrola i pomiar temperatury zewnętrznych 
ścian naczyń bezkontaktowym czujnikiem w celu zabezpieczenia naczyń przed 
zniszczeniem wskutek przegrzania. 

e) Budowa rotora umożliwiająca pojedyncze wstawianie i wyjmowanie naczyń 
bezpośrednio do/z komory mineralizatora. 

f) Naczynia z TFM nieulegające rozszczelnieniu i następnie samoczynnemu 
doszczelnianiu w czasie mineralizacji. 

g) Zestaw 8 kompletnych naczyń z TFM o pojemności 100 mL. 8. Zestaw 8 szt. 
zapasowych wkładów z TFM o pojemności 100 mL. 

h) Zestaw części eksploatacyjnych na około 2500 mineralizacji do rotora 
wysokociśnieniowego. 

i) Wielostopniowy system zabezpieczeń: • membrany (dyski) bezpieczeństwa 
wielokrotnego użytku, • czujnik zamknięcia drzwi, • czujnik przegrzania 
magnetronów. 

j) Każde naczynie podłączone do zintegrowanego kolektora oparów, 
odprowadzającego wyemitowane gazy bezpośrednio do wyciągu, a nie do komory 
mineralizatora. 

k) Komora mikrofalowa zabezpieczona powłoką antykorozyjną. 
l) Wbudowany system przedmuchu wnętrza komory. 
m) Zasilanie 230V, 50/60 Hz, 1850 W. 

2) Pompy dozujące – perystaltyczne (sztuk: 4 (cztery)) 
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a) wydajność ogólna w zakresie 0,00011-720 ml/min (w zależności od użytej 
głowicy dozującej) 

b) współpraca z wieloma typami głowic umożliwiającymi uzyskanie przepływów o 
różnej charakterystyce 

c) na wyposażeniu głowica dozująca czterokanałowa, niskopulsowa, wyposażona w 
10 rolek tłoczących zapewniająca przepływ w zakresie 0.00011-41ml/min 
pozwalająca na użycie węży tłoczących o średnicach wewnętrznych od 0,5 do 
3,17mm i ściance od 0,8 do 1mm 

d) start/stop 
e) kontrola wydajności poprzez regulację prędkości silnika w zakresie 0-150 

obrotów/min (prędkość przepływu wyrażona jest ilością obrotów na minutę, oraz 
objętością w jednostce czasu) 

f) odmierzanie dawek wyrażonych objętością 
g) odmierzanie dawek wyrażonych czasem 
h) automatyczny podział wprowadzonej objętości na równe mniejsze dawki 
i) licznik odmierzonych dawek 
j) programowanie ilości powtórzeń 
k) programowanie interwału dawkami 
l) programowanie ilości dawek w cyklu 
m) potrójny perfekcyjny proces kalibracji 
n) wprowadzanie typu zastosowanej głowicy 
o) wprowadzanie rozmiaru zastosowanego węża tłoczącego 
p) funkcja „podpowiadająca” użycie konkretnego modelu głowicy na podstawie 

wprowadzonych przez użytkownika danych 
r) możliwość zmiany kierunku przepływu 
s) funkcja kopiowania dawki polegająca na możliwości wielokrotnego powtórzenia 

odmierzonej objętości 
t) funkcja szybkiego opróżniania węża polegająca na możliwości włączenia 

maksymalnej prędkości silnika w dowolnym momencie 
u) funkcja „cofki” (zasysanie ostatniej kropli) 
w) nieulotna pamięć ustawień 
x) kompaktowa obudowa ze stali kwasoodpornej wyposażona w uchwyt do 

przenoszenia 
y) kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 3,2″ 
z) możliwość kontroli poprzez zewnętrzne sygnały sterujące 0-5V, 0-10V, 4-20mA 
aa) interfejs RS485 z protokołem MODBUS umożliwiający kontrolę przez komputer 

PC, sterownik PLC itp. 
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bb) możliwość załączania zewnętrznym włącznikiem nożnym lub stoperem 
cc) aktywne chłodzenie 

3) Pompa próżniowa typu scroll (sztuk: 1 (jedna)) 
a) Pompa bezolejowa typu scroll 
b) Osiągane ciśnienie końcowe: Mniejsze lub równe 3x10-2 mbar 
c) Osiągane ciśnienie z balastem gazowym: Mniejsze lub równe 4x10-2 mbar 
d) Szybkość pompowania: Większa lub równa 35 m3/h 
e) Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym: Większa lub równa 22 

m3/h 
f) Maksymalna masa własna: Mniejsza lub równa 48 kg 
g) Maksymalne ciągłe ciśnienie wlotowe: Większe lub równe 1000 mbar 
h) Maksymalna szybkość pompowania pary wodnej: Większa lub równa 240 g/h 
i) Poziom szczelności: Mniejszy lub równy 1x10-6 mbar l/s 
j) Poziom hałasu: Mniejszy lub równy 57 dB(A) 
k) Zasilanie: 100 - 230 V, 50 Hz 
l) Poziom wibracji na kołnierzu wlotowym: Mniejszy lub równy 4,5 mm/s 
m) Zakres temperatur pracy: Nie mniejszy niż 5 - 40°C 
n) Wymiary: Nie większe niż 480 x 340 x 400 mm 
o) Wymagane akcesoria dodatkowe: Tłumik wylotowy dedykowany do pompy oraz 

kołnierz redukujący średnice węża próżniowego: Redukcja KF40-25 
4) Koncentrator próbek z funkcją liofilizatora (sztuk: 1 (jedna)) 

I Wirówka próżniowa: 
a) Koncentrator musi być wyposażony w silnik bezszczotkowy zapewniający 

obroty w zakresie nie mniejszym niż: do 1725 rpm. 
b) Wnętrze komory kwasoodporne, wyścielone teflonem 
c) Mikroprocesorowa kontrola temperatury w zakresie nie węższym niż: od -

4°C do +100 °C. Wymagana regulacja: co 1°C. 
d) Wymagana możliwość zaprogramowania niezależnie dwóch różnych 

temperatur zatężania próbek. 
e) Mikroprocesorowa kontrola czasu w zakresie nie węższym niż: od 1 do 999 

minut.   
f) Wymagana możliwość zaprogramowania niezależnie czasów wirowania dla 

dwóch różnych temperatur. 
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g) Ekran LCD wyświetlający równolegle, niezależnie co najmniej 6 
następujących funkcji: 

- numer bieżącego programu, 
- zaprogramowaną temperaturę 1, 
- czas dla temperatury 1, 
- zaprogramowaną temperaturę 2, 
- czas dla temperatury 2, 
- informację o aktywnym bądź nie systemie chłodzenia. 
h) Panel sterujący koncentratora posiadający co najmniej następujące przyciski: 
- start/stop, 
- co najmniej 3 niezależne przyciski dla szybkiego uruchomienia różnych 

ustawionych w pamięci programów, czyli co najmniej Program 1, Program 2 
i Program 3, 

- niezależny przycisk do szybkiego manualnego włączenia grzania lub 
chłodzenia komory koncentratora jeszcze przed włożeniem próbek. 

i) Pamięć urządzenia mogąca pomieścić co najmniej 9 różnych programów 
pracy użytkownika. 

j) Automatyczny zawór zwalniający próżnię przed końcem procesu zatężania 
oraz w przypadku zaniku zasilania, zabezpieczający przed stratami próbki. 

k) Alarm dźwiękowy sygnalizujący koniec zaprogramowanego czasu zatężania. 
l) Moduł pozwalający uruchomić pompę automatycznie po włączeniu 

koncentratora 
m) Szklana pokrywa odporna na rozpuszczalniki organiczne, kwasy. 
n) Lampa stroboskopowa 
o) Kompaktowe wymiary koncentratora, nie większe niż: szerokość: 37 cm, 

wysokość: 43 cm. 
II Wymagane dodatkowe wyposażenie umożliwiające poprawną prace 

koncentratora: 
a) Pułapka termiczna (-105 °C), wyposażona w czujnik temperatury, kolektor o 

pojemności 4 L (ze stali nierdzewnej) oraz zawór spustowy. Zasilanie 230 V, 
50 Hz. 

b) Pompa próżniowa typu scroll o następujących parametrach: 
- Osiągane ciśnienie końcowe: Mniejsze lub równe 3x10-2 mbar 
- Osiągane ciśnienie z balastem gazowym: Mniejsze lub równe 4x10-2 mbar 
- Szybkość pompowania: Większa lub równa 35 m3/h 
 



Przetarg nieograniczony Nr 120/15/2020 

„Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II” 
umowa nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-00 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I 
„Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”  

Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
 13 

- Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym: Większa lub równa 
22 m3/h 
- Maksymalna masa własna: Mniejsza lub równa 48 kg 
- Maksymalne ciągłe ciśnienie wlotowe: Większe lub równe 1000 mbar 
- Maksymalna szybkość pompowania pary wodnej: Większa lub równa 240 
g/h 
- Poziom szczelności: Mniejszy lub równy 1x10-6 mbar l/s 
- Poziom hałasu: Mniejszy lub równy 57 dB(A) 
- Zasilanie: 100 - 230 V, 50 Hz 
- Poziom wibracji na kołnierzu wlotowym: Mniejszy lub równy 4,5 mm/s 
- Zakres temperatur pracy: Nie mniejszy niż 5 - 40°C 
- Wymiary: Nie większe niż 480 x 340 x 400 mm 
- Wymagane akcesoria dodatkowe: Tłumik wylotowy dedykowany do pompy 
oraz kołnierz redukujący średnice węża próżniowego: Redukcja KF40-25 

c) Rotory kwasoodporne: 
- Rotor na 1.5/2.0 ml eppendorfy (co najmniej 60 otworów) + 0,5 ml 
mikroprobówki (co najmniej 72 otwory) 
- Rotor na naczynka typu falkon 15 ml (co najmniej 15 miejsc) 
- Rotor na płytki mikrotitracyjne (co najmniej 6 miejsc) 

5) Aparat do uwalniania substancji czynnej (sztuk: 1 (jedna)) 
I Podstawowe wymagania: 

a) 8-stanowiskowa łaźnia do badania dostępności farmaceutycznej ze stałych 
form leków 

b) Łaźnia spełniająca wymagania farmakopei EP/USP oraz wytyczne ASTM. 
c) Łaźnia wyposażona min. w 8 stanowisk badawczych. 
d) Konstrukcja uchwytów elementów mieszających umożliwiająca stosowanie 

aparatu koszyczkowego, aparatu łopatkowego, a także "Paddle over Disk" 
oraz komór na maści do dyfuzji transdermalnej z małej objętości (aparat nr 1, 
2, 5 i 6 wg farmakopei USP), bez konieczności każdorazowego ustawiania 
wysokości przy zmianie elementów mieszających. 

e) Aparat wyposażony w min.: 
- 8 szt. 1 litrowych przezroczystych naczyń szklanych, z systemem szybkiego 
montażu oraz autocentrowania i wypoziomowania naczynia, 
- 8 szt. łopatek mieszających wykonanych z tworzywa PVDF’ 
- 8 szt. koszyczków ze stali nierdzewnej (mesh 40), 
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- 6 szt. aparatu nr 6 wg USP („Rotatiing Cylinder”) do plastrów o wymiarach 
max. 5 x 14 cm. 

f) Ogrzewanie medium realizowane poprzez zewnętrzny cyrkulator wodny, 
odseparowany od ramy łaźni i minimalizujący wprowadzanie wibracji. 

g) Możliwość sterowania cyrkulatorem wodnym z poziomu oprogramowania 
łaźni. 

h) Zbiornik na wodę wytłaczany lub odlewany w całości z odpowiedniego 
polimeru, nie klejony. 

i) Głowica łaźni unoszona w pionie i opuszczana manualnie z możliwością 
blokady na różnych wysokościach. 

j) Obroty programowalne przynajmniej w zakresie 25-250 obr./min., z 
dokładnością ±1 obr./min. i rozdzielczością odczytu 0,1 obr./min. 

k) Minimalny zakres kontroli temperatury 25-55 oC z nastawem co ± 0,1 oC i 
rozdzielczością odczytu 0,01 oC. 

l) Przenośny czujnik temperatury pozwalający na sprawdzenie temperatury w 
łaźni wodnej oraz w poszczególnych naczyniach (z możliwością wydruku 
raportu). 

m) Sterowanie za pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza: 
programowanie oraz odczyt aktualnych parametrów pracy łaźni tj. 
temperatury, obrotów, czasu. 

n) Tworzenie wydruków zapisanych metod i parametrów zarejestrowanych 
podczas testów (m. in. minimalna, maksymalna i średnia temperatura oraz 
obroty zarejestrowane podczas testów). 

o) Możliwość obsługi drukarek sieciowych typu PostScript. 
p) Wbudowany port Ethernet służący do komunikacji z drukarką sieciową, a 

także innymi aparatami systemu do badania uwalniania. 
r) Wewnętrzne oprogramowanie sterujące zgodne z wymaganiami 21CFR część 

11. 
s) Konta użytkowników (minimum 50) chronione hasłem, minimum 3 różne 

poziomy użytkowników. 
t) Pamięć wewnętrzna umożliwiająca przechowywanie min. 100 metod. 
u) Automatyczne zapisywanie i przechowywanie w wewnętrznej pamięci 

aparatu przynajmniej 6 raportów z ostatnio przeprowadzonych testów z 
możliwością wydruku zarejestrowanych parametrów. 

w) Funkcja wybudzania łaźni i programowanego wcześniejszego ogrzewania do 
zadanej temperatury w określonym dniu / dniach i godzinie. 
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x) Funkcja monitorowania i alarmowania o odchyleniach wartości temperatury i 
obrotów poza określone przez użytkownika wymagania w trakcie trwania 
testu. 

y) Możliwość nastawienia w oprogramowaniu wewnętrznym sygnału 
dźwiękowego przypominającego o różnych zdarzeniach czasowych 
(przynajmniej: alarm próbkowania, alarm kwalifikacji). 

z) Funkcje walidacyjne i kalibracyjne, w tym możliwość kalibracji czujnika 
temperatury. 

aa) Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika 
danych typu flash. 

bb) Oprogramowanie wewnętrzne umożliwiające przenoszenie / kopiowanie 
danych na zewnętrzny nośnik flash USB (przynajmniej: metod uwalniania, 
użytkowników). 

cc) Możliwość wykonywania kopii zapasowej metod uwalniania na zewnętrznym 
nośniku flash USB. 

dd) Możliwość przenoszenia danych (przynajmniej: metod uwalniania, 
użytkowników) z funkcją sumy kontrolnej. 

II Wymagania dodatkowe: 
a) Możliwość rozbudowy łaźni o zestaw próbników/kaniul wykonanych z 

tworzywa PEEK dla każdego stanowiska, automatycznie zanurzanych na 
zadaną głębokość z poziomu oprogramowania na czas poboru próbki, 
umożliwiających próbkowanie zarówno ze standardowych naczyń 1000 ml 
jak i naczyń o objętości 250 ml. 

b) Możliwość ustawienia, w jednej metodzie, różnej głębokości zanurzenia 
próbników przy kolejnych punktach poboru próbki podczas wykonywania 
profili uwalniania, w celu zachowania farmakopealnych wytycznych 
odnośnie położenia próbników podczas pobierania próbki w przypadku 
wykonywania profili bez uzupełniania świeżym medium. 

c) Możliwość rozbudowy łaźni w automatyczny zestaw do wrzucania formy 
leku, w tym z obciążnikami / sinkerami typu spiralnego i japońskiego. 
Izolowane zbiorniki na tabletki, w celu przeciwdziałania zawilgoceniu form 
stałych przed wrzuceniem do naczyń z medium. 

d) Możliwość rozbudowy łaźni o zestaw cyfrowych czujników temperatury dla 
każdego stanowiska, automatycznie zanurzanych w zaprogramowanych 
interwałach czasu. 

e) Możliwość, w późniejszym czasie, opcjonalnego uzupełnienia zestawu o 
kompatybilny system pobierania i kolekcjonowania próbek o następujących 
cechach: 
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f) pełna komunikacja pomiędzy łaźnią, pompą strzykawkową i kolektorem 
próbek, 

g) pobieranie próbek przy zastosowaniu pompy strzykawkowej z funkcją 
programowalnej prędkości poruszania się tłoków strzykawek, 

h) możliwość ustawienia, w jednej metodzie, różnej prędkości poruszania się 
tłoków strzykawek przy kolejnych punktach poboru próbki podczas 
wykonywania profili uwalniania, 

i) minimalna objętość pobranej próbki 0,5 ml, 
j) dokładność próbkowania w zakresie 0,5 - 5 ml ± 0,05 ml, 
k) możliwość dodawania do zebranych próbek innego roztworu 

("rozcieńczanie"), 
l) funkcja uzupełniania świeżym medium (dla każdego stanowiska niezależna 

linia – możliwość pracy z różnym medium w każdym stanowisku 
jednocześnie), 

m) kolektor próbek bez części metalowych w liniach przepływu cieczy, 
n) na wyposażeniu statyw na probówki minimum 16x100 mm, umożliwiający 

pobranie próbek z przynajmniej 15 punktów czasowych profilu, bez zmiany 
statywu, 

o) kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwiający programowanie oraz odczyt 
aktualnych parametrów pracy systemu próbkującego, 

p) wewnętrzne oprogramowanie kontrolne zgodne z wymaganiami 21CFR część 
11, 

r) ochrona hasłem, różne poziomy użytkowników. 
s) Możliwość, w późniejszym czasie, opcjonalnego uzupełnienia zestawu o 

kompatybilny spektrofotometr UV-VIS umożliwiający przeprowadzanie 
pomiarów on-line. Wszystkie elementy zestawu powinny być sterowane z 
poziomu jednego oprogramowania. 

t) Możliwość, w późniejszym czasie, opcjonalnego wyposażenia w system 
automatycznego zmieniacza filtrów strzykawkowych o następujących 
cechach: 

u) pełna komunikacja z łaźnią, 8-pozycyjną programowaną pompą 
strzykawkową i kolektorem próbek, 

w) automatyczne umieszczenie i usunięcie filtra z linii przepływu cieczy, 
x) obsługa między innymi 25 mm filtrów strzykawkowych typu automatycznego 

i nieautomatycznego, 
y) 8 pozycyjny magazynek na min. 18 szt. filtrów, 
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z) możliwość pracy z 6,7 oraz 8 stanowiskami zamiennie, bez konieczności 
przezbrajania (ustawienie ilości linii z filtracją wybierana z poziomu 
oprogramowania lub za pomocą przełącznika), 

aa) możliwość wielokrotnego użycia tego samego filtra (min. 6 razy), 
bb) przepływ cieczy z użyciem filtra i bez realizowany w tej samej linii. 

6) Przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej („headspace”) z możliwością 
zatężania próbek (sztuk: 1 (jedna)) 
a) urządzenie kompatybilne z chromatografem gazowym typu GCMS-QP2010 Ultra. 
b) przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej („headspace”) z możliwością 

zatężania próbek 
c) automatyczny podajnik do próbek zawierający uchwyt na co najmniej 90 fiolek o 

poj. 10 ml lub 20 ml 
d) pętla standardowa 1 ml (powlekana Sulfinertem®), opcjonalne o pojemności 0,2 

ml i 3,0 ml 
e) możliwość stosowania fiolek kapslowanych i zakręcanych o poj. 10 ml lub 20 ml 

z automatycznym rozpoznawaniem rozmiaru fiolki 
f) mieszanie (wytrząsanie) – co najmniej 5 stopni programowania 
g) możliwość do 5- krotnego zatężania próbki na pułapce „TenaxTA z funkcją 

chłodzenia i podgrzewania 
h) krótka linia transferowa (ok. 30cm) podłączana bezpośrednio do kolumny 

chromatograficznej z pominięciem dozownika próbek ciekłych 
i) brak konieczności przeinstalowywania linii transferowej „headspace” w 

przypadku używania autosamplera do próbek ciekłych 
j) temperatura linii transferowej: co najmniej od +10°C powyżej temperatury 

pokojowej do 350°C , w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,5°C 
k) zakres temperaturowy ogrzewania fiolki (temperatura równowagi), w 12 

pozycyjnym piecu, co najmniej od +10°C powyżej temperatury pokojowej do 
300°C , w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C 

l) temperatura linii pobierania próbki co najmniej od +150°C do 300°C, w 
jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,5°C 

m) pełna elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia za pomocą AFC i APC 
n) automatyczne sprawdzanie szczelności we wszystkich fiolkach 
o) możliwość pełnej kontroli całym zestawem GC-HS, zbieranie i opracowywanie 

danych, walidację, tworzenie raportów poprzez zintegrowane oprogramowanie 
p) zestaw instalacyjny, wszystkie części niezbędne do instalacji, uruchomienia i 

sprawdzenia poprawności działania systemu oraz pełna kompatybilność z 
urządzeniem GCMS Shimadzu 

r) szkolenie instalacyjne z obsługi urządzenia i oprogramowania 
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s) zestaw dodatkowych 400 szt. fiolek zakręcanych ND20 wraz z nakrętkami o 
pojemności 10ml oraz 20ml (po 200 szt. każdych). 

t) wykonawca wykona instalację przystawki z doprowadzeniem gazów niezbędnych 
do pracy urządzenia. 

7) Homogenizator kulowy z opcją chłodzenia (sztuk: 2 (dwie)) 
a) Homogenizator umożliwiający automatyczną homogenizację komórek i tkanek 

roślinnych i zwierzęcych oraz mikroorganizmów z wykorzystaniem kulek 
ceramicznych, szklanych i metalowych. 

b) Możliwość homogenizacji próbek w probówkach o objętości 0,5; 2; 7 i 15 ml. 
Możliwość rozbudowy o holder do homogenizacji materiału mikropłytkach (od 8 
do 96 dołków). 

c) Homogenizacja za pomocą kulek; do wyboru co najmniej szklane, metalowe i 
porcelanowe kulki. 

d) Możliwość jednoczesnej homogenizacji nie mniej niż 24 próbek w próbówkach o 
obj. 0,5 lub 2,0 ml, lub nie mniej niż 12 próbek w probówkach 7 ml, lub nie mniej 
niż 6 próbek w probówkach 15 ml 

e) Szybkość rotora 4500-10000 rpm, zmiana szybkości w krokach 100 rpm 
f) Homogenizacja w formacie 3D 
g) Probówki w rotorze przykrywane wieczkiem bez konieczności użycia śrub i 

nakrętek 
h) Bezbarwna pokrywa umożliwiająca podgląd procesu 
i) Czas trwania cyklu homogenizacji max. 90 sec 
j) Możliwość zaprogramowania 10 powtórzeń cyklu homogenizacji 
k) Możliwość zapisu nieograniczonej liczby programów w pamięci instrumentu 
l) Urządzenie wyposażone w  wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
m) Opracowane standardowe protokoły homogenizacji dla min. 100 aplikacji 
n) Zabezpieczenia przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia. 

Automatyczny system zamykania  bez  konieczności używania śrubokrętu. 
o) Automatyczny wewnętrzny system bezpieczeństwa: automatyczne zatrzymanie 

systemu jeżeli zostanie wykryte nieprawidłowy poziom ciśnienia, nieprawidłowe 
zamknięcie pokrywy, nieprawidłowej wewnętrznej temperatury oraz szybkości. 

p) Wymiary urządzenia nie większe niż : szerokość do 38 cm x głębokość do 52 cm 
x wysokość do 40 cm 

r) Waga nie większa niż 30 kg 
s) Poziom hałasu: <70 dB 
t) Homogenizator wyposażony w  moduł chłodzący zasilany suchym lodem, który 

zapewnia  utrzymanie obniżonej temperatury podczas procesu homogenizacji. 
Moduł chłodzący musi mieć możliwość instalacji na homogenizatorze i jest w 
pełni zintegrowany z homogenizatorem. Moduł chłodzący zapewnia pracę w 
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zakresie 0 - 10°C. Moduł ma pojemność do 1,5 kg. Waga modułu chłodzącego nie 
może być większa niż 2,6 kg. Moduł nie może być większy niż: szerokość 34 cm, 
głębokość 34 cm i wysokość 10 cm. Poziom hałasu najwyżej 60 dB. 

8) Vortex (sztuk: 1 (jedna)) 
a) Wytrząsarka o ruchu okrężnym z amplitudą ruchu co najmniej 4 mm, do 

wytrząsania cieczy w małych naczyniach. 
b) Zdolność do pracy ciągłej (100 %) lub przerywanej - dwa tryby pracy. 
c) Płynna regulacja prędkości w zakresie 0 – 2500 rpm. 
d) Odczyt nastawy prędkości w skali (0 – 6). 
e) Maksymalne dopuszczalne obciążenie (z akcesoriami) 0.5 kg 
f) Moc silnika wejściowa/wyjściowa: 58/10 W. 
g) Solidna obudowa o wymiarach nie mniejszych niż 127 x 149 x 136 mm i ciężarze 

nie większym niż 4.5 kg. 
h) Praca w temperaturze otoczenia w zakresie co najmniej 5 – 40 ° C. 
i) Klasa ochronności wg DIN EN 60529 IP21. 
Wymagania dodatkowe: 
j) Nasadka do obsługi jedną ręką. 
k) Wkład na co najmniej 54 probówki typu Eppendorf. 
l) Wkład na co najmniej jedną płytkę mikrotitracyjną. 

9) Wiskozymetr (sztuk: 1 (jedna)) 
a) Wiskozymetr typu reometr 
b) Powinien działać w trybie kontroli ścinania (CS) 
c) Przystosowany do pomiarów w układzie standardu ISO 2555 
d) Zalecany zakres (10 – 100 % skali) mierzalnego momentu skręcającego od 72 do 

718 μNm mierzonego z rozdzielczością co najmniej 7 μNm 
e) Zakres prędkości obrotowej od 0,01 – 250 obr/min 
f) Programowalny z poziomu panelu przyrządu (bez konieczności podłączania do 

komputera) 
g) Możliwość (bez konieczności podłączenia do komputera) wykonania graficznej 

analizy porównawczej zarejestrowanych wyników 
h) Możliwość (bez konieczności podłączenia do komputera) wykonania reologicznej 

analizy regresyjnej zgodnie z podstawowymi modelami 
i) Możliwość (bez konieczności podłączenia do komputera) badania próbek 

sprężysto – lepkich przez bezpośredni pomiar względnej granicy płynięcia 
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j) Powinien być wyposażony w magnetyczne szybkozłącze do wrzecion 
pomiarowych 

k) Powinien posiadać graficzny wyświetlacz z możliwością podglądu przebiegu 
pomiaru w postaci wykresu 

l) Powinien posiadać polski interfejs 
m) Powinien posiadać co najmniej 4 złącza USB do komunikacji z urządzeniami 

peryferyjnymi (pamięci USB, drukarka, komputer) 
n) Powinien posiadać złącze RS232 do sterowania urządzeniami do stabilizacji 

temperatury (termostaty i elektryczne podgrzewacze) 
o) Powinien posiadać złącze RJ45 do transferu sieciowe 
Wymagane dodatkowe wyposażenie 
p) Sonda temperaturowa do pomiarów temperatury w zakresie – 100 do + 300 ° C 
r) Zestaw co najmniej 6 wrzecion pomiarowych określonych w standardzie ISO2555 

jako typ A nr od 2 do 7 
s) Zestaw co najmniej 3 wrzecion łopatkowych do pomiaru próbek trudnopłynących 

oraz badania granicy płynięcia w zakresie od 2 do 400 Pa 
t) Akcesorium do pomiarów lepkości w układach cylindrycznych zgodnych z DIN 

53019 oraz ISO 3219 w zakresie lepkości od 5 do 50 Pa*s 
u) System termostatowania w postaci termostatu cyrkulacyjnego z obrotową 

głowicą, cyfrowym wyświetlaczem, kalibracją temperatury i otworem roboczym 
co najmniej 14 x 15 cm, pracującego w zakresie od -20 do + 135 ° C ze 
stabilizacją ± 0,1 ° C 

6. Zamawiający wymaga również: 
1) Menu urządzeń i oprogramowania w języku polskim oraz certyfikaty dla każdego z 

urządzeń CE. 
2) Materiały eksploatacyjne umożliwiające przeprowadzenie testów instalacyjnych i 

pierwszego uruchomienia oferowanych urządzeń. 
3) Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu – kalibracja i kontrola wyposażenia 

połączona z zaawansowanym szkoleniem praktycznym personelu. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą 

wyspecyfikowaną w SIWZ część (3 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot 
zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące 
oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony 
zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, 
dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania 
zamówienia (oferta wariantowa). 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 
Ustawy. 
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10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz 
zastosowanych podzespołów i materiałów. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na 
równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został 
wycofany z produkcji po upływie terminu składania ofert. Parametry nowego sprzętu 
należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt. 

§ 2. 
Termin wykonania zamówienia. 

1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia zgłoszenia 
gotowości do odbioru (parametr oceniany):  

 część 1: do 70 dni od daty zawarcia umowy, 
 część 2: do 90 dni od daty zawarcia umowy, 
 część 3: do 120 dni od daty zawarcia umowy. 
2. W ofercie wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania umowy. Oferty 

proponujące dłuższy termin wykonania umowy zostaną odrzucone. 
3. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym 

szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia. 
§ 3. 

Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 
1. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum: 
 - 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia z wyłączeniem wiskozymetru 

wymienionego w art. 3 ust 5 pkt 9; 
 - 12 miesięcy na wiskozymetr wymieniony w art. 3 ust 5 pkt 9, 
 licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony 

(bez zastrzeżeń).  
 Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
2. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji oferta 

zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego. 
3. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy – liczony od 

daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez 
zastrzeżeń). 

4. Warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy. 
§ 4 

RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  informuje, że:  
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- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa  

- inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim  jest Pan 
Dominik Ferenc , kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel.: 22 55 22 042. 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury 
naukowo-badawczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu                          o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO **;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
art. 4. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 5 USTAWY, WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

§ 1. 
Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5-8 ustawy. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt. 5-8 ustawy z  postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 
243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z 
późn. zm.), 

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 
niższą niż 3000 złotych, 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy, 

4) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 
niż 3000 złotych, 

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 



Przetarg nieograniczony Nr 120/15/2020 

„Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II” 
umowa nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-00 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I 
„Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”  

Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
 24 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, chyba że na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy, Wykonawca na podstawie przedstawionych dowodów, udowodni 
Zamawiającemu, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
§ 2. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2. 

2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 
Zamawiający nie określa takich warunków,  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Zamawiający nie określa takich warunków, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 
Zamawiający nie określa takich warunków, 

 
 

art. 5 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

§ 1 
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz inne 
dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą: 
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1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, aktualne na dzień składania ofert, 
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 
Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie JEDZ sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym i składa wraz z ofertą. 

4. Sposób sporządzenia JEDZ: 
1) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) 
dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ. 

2) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie 
XML o nazwie „JEDZ”. 

3) Następnie wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl i zaimportować pobrany plik JEDZ.  
4) Wykonawca wypełnia oświadczenie JEDZ, tworząc dokument elektroniczny w 

formacie pdf i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym używającym 
aktualnego, ważnego algorytmu skrótu. 

5) Oświadczenie JEDZ należy dołączyć do oferty a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

6) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do 
wypełnienia w części IV: „Kryteria kwalifikacji” jedynie do punktu a: „Ogólne 
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać 
sekcji A, B, C, D. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oddzielny 
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Oświadczenia JEDZ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy 
dołączyć do oferty. 

7. Ponadto Wykonawca złoży:  
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i 

do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo 
notarialnie potwierdzonej kopii. 

2) Dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach 
należy składać w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć  
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przed upływem terminu składania ofert do Działu Zamówień Publicznych (patrz adres 
- art. 6) lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. 

3) Formularz - informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami 
własnymi - według wzoru stanowiącego Formularz nr 2. 

4) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego rozdział II do SIWZ. 
5) Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu w języku polskim, a 

w szczególności parametrów technicznych wymienionych w art. 3 SIWZ. 
§ 2 

Oświadczania i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, według wzoru 
stanowiącego Formularz nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. NIE NALEŻY ZAŁĄCZAĆ oświadczenia ws. grupy kapitałowej do oferty. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy w formie określonej aktami prawnymi wymienionymi w § 8 
ust. 15 niniejszego artykułu. 

4. Zaleca się złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przy użyciu poczty 
elektronicznej na adres e-mail podany w SIWZ. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 

§ 3 
Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia 

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 
ustawy. 

§ 4 
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 

13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy. 

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności, 

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, 

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
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prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, 

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
3. Dokumenty, o których mowa w ust 2 pkt 1 i pkt 2 lit b powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w ust 1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust 2, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w 
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis ust 3 zdanie pierwsze stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokumenty określone w ust 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz w ust. 2, składane są w postaci 
elektronicznej. W przypadku, gdy dany dokument nie został sporządzony w postaci 
elektronicznej, dopuszcza się składanie elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5–9 składane są w postaci dokumentu 
elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 
§ 5 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu 
Zamawiający nie będzie żądał dodatkowych dokumentów. 

 
§ 6 

Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
2. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 
5-8 ustawy. 

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 
oddzielny dokument JEDZ. 

5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia, 
podpisuje i składa oddzielne oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia. 
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

6. Załącznik „oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej” 
obowiązuje każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
musi złożyć podpisane przez siebie oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka 
cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania 
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności 
prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego 
postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez 
uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub 
mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. 
pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczone 
za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza 
ww. pełnomocnictwo. 

8. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami 
reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych 
dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawców albo przez 
pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 
wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę. 

10. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez 
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

11. Dowód wniesienia wadium (jeśli żądano jego wniesienia) – dotyczy wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium może być 
wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium wnoszone w 
pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. 
Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w 
wysokości określonej w niniejszej SIWZ. 

12. Inne dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy 
Wykonawcy. 

§ 7 
Forma dokumentów 

1. Ilekroć w niniejszym postępowaniu jest mowa o „dokumencie elektronicznym” lub 
„dokumencie w postaci elektronicznej”, należy przez to rozumieć dokument sporządzony 
w formacie pdf, doc, docx, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę uprawnioną i przesłany do Zamawiającego za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

2. Pojęcie „kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza podpis wykorzystujący aktualny, 
ważny algorytm skrótu. 

3. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej w formacie pdf, 
doc, docx i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do reprezentowania Wykonawcy. 
Dokument składany jest w postaci dokumentu elektronicznego. 
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4. Oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej w 
formacie pdf i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do reprezentowania Wykonawcy. 
Dokument składany jest w postaci dokumentu elektronicznego. 

5. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy, o których mowa w SIWZ oraz informację o 
częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej w 
formacie pdf, doc, docx i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/osoby uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do reprezentowania 
Wykonawcy. Dokumenty składane są w postaci dokumentów elektronicznych. 

6. Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
składane są w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione, w świetle dokumentów 
rejestracyjnych, do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się pełnomocnictwa 
sporządzone w postaci elektronicznej, w formie oryginalnego aktu notarialnego albo 
notarialnie potwierdzonej kopii, opatrzonego/opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez notariusza. Treść i forma pełnomocnictw muszą być zgodne z 
odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ. 

7. Dokumenty dotyczące wniesienia wadium w formie niepieniężnej składane są zgodnie z 
postanowieniami art. 7 niniejszej SIWZ, 

8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oferta, oświadczenia i pełnomocnictwa 
składane są w postaci dokumentów elektronicznych, podpisanych kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.  

9. Jeżeli oryginał dokumentu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub inne dokumenty 
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci 
dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię 
posiadanego dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13. Ofertę wraz z oświadczeniem JEDZ i innymi dokumentami składanymi wraz z ofertą 
przekazuje się Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu. 

14. Zamawiający zaleca przekazywanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, składanych na wezwanie 
Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w SIWZ. 

15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
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rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1991 z późn. zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

17. W przypadku, o którym mowa w art. 5 § 4 ust 1 i 2 SIWZ, Zamawiający będzie żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

art. 6 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  
§ 1 

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych  
warunków zamówienia 

1. Pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować drogą elektroniczną, przy 
użyciu poczty elektronicznej, miniPortalu lub ePUAP. W korespondencji należy podać 
numer niniejszego postępowania. 

2. Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na 
adres pnartowski@chem.uw.edu.pl. W korespondencji należy podać numer niniejszego 
postępowania. 

3. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków 
zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez 
Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami. 

§ 2 
Forma porozumiewania się 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty 
elektronicznej e-mail, miniPortalu lub ePUAP, przy spełnieniu wymogu określonego w 
ust. 6, przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu. 

2. Informacje dotyczące komunikacji przy użyciu miniPortalu podane są w art. 2 § 2 
niniejszej SIWZ. 

3. Adres Zamawiającego do korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail: 
pnartowski@chem.uw.edu.pl. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze Stron, na żądanie drugiej 
Strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem postępowania. 



Przetarg nieograniczony Nr 120/15/2020 

„Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II” 
umowa nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-00 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I 
„Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”  

Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
 33 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem 
wymaganego terminu. 

7. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Nr 
180 Rektora UW z dn. 5 grudnia 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku) od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Zarządzenie dostępne na stronie 
internetowej UW http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx. 

§ 3 
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  
Paweł Nartowski 
e-mail: pnartowski@chem.uw.edu.pl. 

2. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela 
telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.  

 
art. 7 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
§ 1 

Wysokość wadium i formy jego wniesienia 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w 

wysokości: 
 dla części 1: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty 

wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium, 
dla części 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) lub równowartość tej kwoty 
wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium, 
dla części 3: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty 
wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium, 

 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać 
wadium i numer postępowania. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 



Przetarg nieograniczony Nr 120/15/2020 

„Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II” 
umowa nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-00 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I 
„Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”  

Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
 34 

3. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub elektronicznie 
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu wniesienia wadium (dokonania 
przelewu bankowego) załączona do oferty. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty 
wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. 

5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Nr 12 1160 2202 0000 
0001 5249 4191 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku należy pisać w 
sposób ciągły - bez spacji). 

6. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, 
jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 

§ 2 
Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
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art. 8. 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.. 
 

art. 9. 
CENA OFERTY 

§ 1. 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
2. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta w 

Formularzu oferty. W składanych ofertach należy uwzględnić stawkę podatku VAT w 
wysokości obowiązującej w dniu składania ofert. 

3. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową. Cena oferty musi zawierać 
wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania 
przedmiotu zamówienia itp. nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny określonej w 
ofercie. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wyłącznie Wykonawcę 
zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia.  

4. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty 
wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający 
doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić 
będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. 
Umowa zostanie zawarta na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający rozliczy we własnym 
zakresie. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty. 
7. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, 

muszą być wyrażone w złotych polskich. 
8. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 

złotych polskich. 
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9. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w 
stosunku do ceny określonej w Formularzu oferty. 

10. Ceny podane Formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 
0,005 w górę). 

 
art. 10 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT. 
§ 1. 

Kryterium wyboru ofert oraz jego waga. 
Cena   -  60% (C - 0,60) 
Gwarancja    -  20% (G – 0,20) 
Czas dostawy   -  20% (T – 0,20) 

1. Całkowita ocena (W) badanej oferty będzie liczona na podstawie wzoru: 
W = 0,60∙C + 0,20∙G + 0,20∙T 

1) Cena (C), maksimum 100 pkt., znaczenie 60 %, będzie liczona ze wzoru: 
C = 100 pkt Cnmin/Cn 

Cn – cena oferty badanej (PLN, brutto) 
Cnmin – najniższa cena z ofert (PLN, brutto) 

 
2) Gwarancja, (G), maksymalnie 100 pkt., waga 20 %, będzie liczona ze wzoru: 

G =  100 ∙ Gn / Gnmax  
Gn – okres gwarancji na elementy przedmiotu zamówienia w pełnych 
miesiącach oferty badanej 
Gnmax – najdłuższy okres gwarancji na elementy przedmiotu 
zamówienia z ofert. 

Maksymalny oceniany okres gwarancji to 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu 
zamówienia. W przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie okres gwarancji 
dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 60 miesięcy. 

3) Czas dostawy (T) (w dniach), maksimum 100 pkt., waga 20 %, będzie liczona ze 
wzoru: 

Tn =  100 ∙ Tnmin / Tn 

Tn – Oferowany czas dostawy z oferty 
Tnmin – Najszybszy czas dostawy z ofert. 

Minimalny oceniany czas dostawy to 20 dni od daty zawarcia umowy. W 
przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie czas krótszy niż 20 dni, do 
oceny ofert zostanie przyjęte 20 dni 
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2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. 
3. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty 
przedstawiające taki sam bilans kryteriów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, jako 
najkorzystniejszą, ofertę z niższą ceną. 

 
art. 11 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
§ 1. 

Przygotowanie ofert 
1. Oferta (Formularz oferty wg wzoru zamieszczonego w dalszej części niniejszej SIWZ), 

wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami musi być sporządzona pod rygorem 
nieważności w postaci elektronicznej, w formacie danych: pdf, doc lub docx. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający dopuszcza możliwość 
użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają 
powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za 
pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

4. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców wynika, że do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 
konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów 
spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II 
Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji. 

6. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane 
postanowieniami Specyfikacji – w formie określonej w Specyfikacji. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 
niezależnie od wyniku postępowania. 

§ 2. 
Sposób składania ofert . 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, 
wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

2. Oferta musi być złożona w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu. 

4. Ofertę, po zaszyfrowaniu, składa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal. 
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5. Dane niezbędne do skutecznego przesłania dokumentów do Zamawiającego: 
nazwa Zamawiającego w ePUAP: uwedupl 
nazwa skrzynki ESP: /uwedupl/SkrytkaESP 

 Zamawiający zastrzega, że przesłanie dokumentów na inną skrzynkę ePUAP może 
skutkować brakiem dostępu do tych dokumentów i w konsekwencji uznanie ich za nie 
złożone. 

6. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
Wykonawców na miniPortalu. 

7. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego. 
8. Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi 

jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z 
późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10. Inne dokumenty opisane w SIWZ, wymagane do złożenia wraz z ofertą, w tym Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz pełnomocnictwa, należy wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

§ 3. 
Zmiana lub wycofanie ofert . 

1. W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 
zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.  

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

 
art. 12. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
§ 1. 

Informacje o sposobie składania ofert. 
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 
pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 20.10.2020 r. do godz. 
11:45. W korespondencji należy podać numer postępowania. 

§ 1. 
Informacje o otwarciu ofert. 
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1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji 
i Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 
20.10.2020 r. o godz. 12.00. 

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
3. Otwarcie ofert następuje przy użyciu aplikacji do odszyfrowania ofert, dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest za pomocą klucza prywatnego. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

art. 13. 
SPOSÓB OCENY OFERT 

§ 2. 
Zasady korekty omyłek. 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 
a) błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo 

podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług; 
b) błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług; 
c) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, 

odejmowania, mnożenia i dzielenia. 
Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto (liczbowo) podaną w Formularzu 
cenowym. 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

 
art. 14. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
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Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
art. 15. 

ZAWARCIE UMOWY. 
§ 1. 

Zawarcie umowy. 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertę. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, 
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert 

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, zgodnie ze wzorem 

umowy. 
 

art. 16. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej. 
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4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni 
od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

6. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony 
prawnej). 

 
 

ZA T WIE R D ZA M  
 
       ……………………………………….. 
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................................................    ........................... dnia .............. 
pieczęć firmowa wykonawcy) 

Rozdział II 
OFERTA  

 
Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydziału Chemii 
ul. Pasteura 1 
02-093 Warszawa 

 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
Nr 120/15/2020 na: „Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego” 
 
Część 1: System do syntezy peptydów,* 
Część 2: Komora klimatyczna dwustanowiskowa * 
Część 3: Stanowisko laboratoryjne składające się z: mineralizatora próbek, pompy dozującej – 
perystaltycznej, pompy próżniowej typu scroll, koncentratora próbek z funkcją liofilizatora, 
aparatu do uwalniania substancji czynnej, przystawki do analizy fazy nadpowierzchniowej, 
homogenizatora kulowego z opcją chłodzenia, vortexu, wiskozymetru.* 
*-niepotrzebne skreślić 
 
......................................................................................................................................................... 

pełna nazwa firmy wykonawcy 

posiadając/ego/a siedzibę 
 
......................................................................................................................................................... 

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość 

 

......................................................................................................................................................... 
województwo        powiat 

 

......................................................................................................................................................... 
telefon         telefax 

 

............................................................ . pl.   ...........................@.................. 
Internet: http:/        e-mail 



Przetarg nieograniczony Nr 120/15/2020 

„Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II” 
umowa nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-00 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I 
„Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”  

Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
 43 

nr identyfikacyjny NIP ................................................................................................................... 

REGON ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 
będący płatnikiem podatku VAT, 
po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami  
SIWZ oświadczamy, że oferujemy: 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
Część 1: 
łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ......... zł (słownie…… ….) 
cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………..       .) 
obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......… złotych. 
Część 2: 
łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ......... zł (słownie…… ….) 
cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………..       .) 
obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......… złotych. 
Część 3: 
łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ......... zł (słownie…… ….) 
cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………..       .) 
obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......… złotych. 
w tym: 

Nazwa Cena netto Kwota VAT Cena brutto 
Mineralizator próbek    
Pompa dozująca – perystaltyczna (4 
sztuki) 

   

Pompa próżniowa typu scroll    
Koncentrator próbek z funkcją 
liofilizatora 

   

Aparat do uwalniania substancji 
czynnej 

   

Przystawka do analizy fazy 
nadpowierzchniowej 

   

Homogenizator kulowy z opcją 
chłodzenia (2 sztuki) 
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Vortex    
Wiskozymetr    

 
2. Oświadczam/y (WYPEŁNIA WYKONAWCA): ……………………………………….….. 

……………………………..………………………………………………………………… 
*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

3. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty – wszystkie elementy 
niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia – zgodnie z postanowieniami SIWZ (w 
tym wzoru umowy). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia żadne 
niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie 
podstawą do żądania zmiany ceny umowy określonej w ofercie. 

3. Termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia- liczony od daty wprowadzenia na 
budowę do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru (parametr oceniany): 
Część 1:  ………… (wpisać nie więcej niż 70 dni) 
Część 2:  ………… (wpisać nie więcej niż 90 dni) 
Część 3:  ………… (wpisać nie więcej niż 50 dni) 

4. Udzielimy Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: 
Część 1:  ………… (wpisać nie mniej niż 24 miesiące) miesięcy. 
Część 2:  ………… (wpisać nie mniej niż 24 miesiące) miesięcy. 
Część 3:  ………… (wpisać nie mniej niż 24 miesiące) miesięcy. 

5. Udzielimy rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy – liczony od daty 
podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez 
zastrzeżeń). 

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunkami 
umownymi zawartymi w przekazanym wzorze umowy (z załącznikami) – rozdział III 
SIWZ oraz z opisem przedmiotu zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie 
warunki zamawiającego bez zastrzeżeń i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 60 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 
i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. 

10. Wadium w kwocie ..................  zł (słownie: .............................................)  zostało 
uiszczone w dniu .................. w formie ...............................................................................  
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Dokument/y wniesienia wadium w załączeniu. 
11. Informacje/dane niezbędne do zwrotu wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących 

wadium w pieniądzu): 
Nr rachunku:........................................................................................................................... 
Nazwa Banku:     .................................................................................................................... 
W przypadku zmiany powyższego numeru konta bankowego po terminie składania ofert, 
zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. 

12. Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za 
fakturę: ………………………………..………………………………… 
Oświadczamy, że w/w rachunek bankowy jest i pozostanie minimum do dnia zapłaty 
faktury, rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. – Prawo bankowe oraz jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym 
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
W przypadku zmiany powyższego numeru konta bankowego po terminie składania ofert, 
zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. 

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.: 

 

 
..............................     ............................................................... 
miejscowość,  data        pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………….. 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 

FORMULARZ NR 2 

INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA KTÓRYCH WYKONANIE 

WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM LUB 

WYKONANIU ZAMÓWIENIA  

SIŁAMI WŁASNYMI 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego o numerze j.w. informuję, 
że: 
 
(odpowiednie zaznaczyć) 

� wykonamy całe zamówienie siłami własnymi, 

� przy pomocy podwykonawców wykonamy następujące części zamówienia: 
 

w przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca wypełnia poniższą tabelę  

L.p. 
Opis części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom 

Firma podwykonawcy 
(nazwa i adres) 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczam/y że ponoszę/ponosimy całkowitą 
odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 
 
 
..............................           ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 2. 
……………………………….. 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej* 

(należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego  
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy) 

 
W związku z udziałem w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, po 
zapoznaniu się  
z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, oświadczam/-my , iż: (odpowiednie 
zaznaczyć/wypełnić)  

� nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 299), o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
do której należą inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,  

� należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, co 
wykonawca/wykonawcy: ……………………………………………………………….. 
(dane Wykonawcy) ……………………………………………………………….. (dane 
Wykonawcy)  
którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.  

 
UWAGA:  

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze „Oświadczenie” 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.  

3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP. ……………………...  
 

 
..............................           ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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