IWCHh | WYDZIAL CHEMII

wem==r | UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Warszawa, dnia 16.11.2020 r.

Dotyczy udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.zm.),
zwanej dalej Ustawa, na: ,Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej ze
spektrometrem mas LC-MS dla Wydzialu Chemii UW” Nr 120/25/2020.

Informujemy, ze wplynely wnioseki o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia:

Whniosek nr 1:

1.

Czy Zamawiajacy dopusci system chromatograficzny obejmujacy pompe, autosampler i
piec do kolumn charakteryzujacy sig:

- pompa posiadajaca rownolegly uklad tlokéw zapewniajacy doskonaly doktadnosé
przeptywu pompy 0,0001 ml/min, czyli od 0,0001 ml/min do 10,0000 ml/min z krokiem
co 0,0001 ml/min,

- z automatycznym sprawdzaniem elementéw hydraulicznych, bez buble detect, ale
dodatkowo z automatycznym sprawdzaniem pracy automatycznego podajnika i pracy
lampy detektora,

- z podziatem autosamplera na 4 tace, mieszczace ponad 160 probek,

- z prosta narzedziowg wymiang uszczelek

Czy Zamawiajacy dopusci dwufalowy detektor UV/VIS charakteryzujacy sig:

- bardzo stabilna pracg dzieki termostatowaniu celi pomiarowej, objgtoscia celi optyczne]
zaledwie 12 pl i szybkoscig probkowania 100 Hz, ale nie posiadajacy mozliwoscei
uzywania standardowej kuwety 10 mm dla makroprobek wprowadzanych zewngtrznie,
co w przypadku detektora dedykowanego do chromatografi cieczowej wymaga
opcjonalnych akcesoriow, jest niepraktyczne i nie daje tak dobrych wynikéw, jak
stosowanie dedykowanego spektrofotometru UV-VIS.

Czy Zamawiajgcy dopusci detektor mas charakteryzujacy sig:

- ortogonalng geometrig zrédla jonéw, z manualng kalibracjy wykonywana przez
uzytkownika raz na klika miesiecy

- szerszym zakresem masy niz wymagany do 2000 m/z, szybszym skanowaniem niz
wymagane 15 000 Da/s, szybsza zmiana polaryzacji w 15 ms, posiadajagcym doskonalg
czutos¢ w trybie ESI (+) dla 10 pg rezerpiny podanej w opcji ‘On Column’, stosunek
sygnatu do szumu 1500:1, w trybie ESI (-) dla 20 pg p-nitrofenolu podanego w opcji ‘On
Column’, stosunek sygnatu do szumu 150:1

- wyposazony w komputer z oprogramowaniem, w ktorym kontrolowane sg na biezaco
préznia, temperatura i przeptywy gazu, ponadto wartosci te zapisywane sg automatycznie
w plikach z danymi.

Whiosek nr 2:
Pytanie nr 1:
W paragrafie 1 p. 1 Umowy jest mowa o przeniesieniu wiasnosci:
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»Sprzedawca zobowigzuje si¢ przenies¢ na Kupujgcego wiasnosé fabrycznie nowego
(nieuzywanego) zestawu do chromatografii cieczowej ze spektrometrem mas LC-MS”
Przeniesienie wlasnosci jest oczywiscie jak najbardziej prawidlowe dla systemu, ale czg$cia
przedmiotu zaméwienia jest tez oprogramowanie, do ktérego praw wlasnosci nie mozemy
oficjalnie przeniesc.

Dlatego zwracam si¢ z uprzejma pro$ba o dopisanie punktu méwiacego o tym w formie:
,.Sprzedajacy udzieli Kupujacemu bezterminowej, niewylacznej i niezbywalnej licencji na
oprogramowanie okreslone w SIWZ wraz z prawem do aktualizacji w okresie gwarancji”.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy rozwazy mozliwo$¢ dopisania do Umowy punktu mowigcego co ponize;j,
ze wzgledu na obecna sytuacje w Polsce:

,Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za czgsciowe lub catkowite niewypelnienie
zobowiazan Umowy, jesli jest to spowodowane przez site wyzsza. Za sile wyzsza uwaza si¢
okolicznoéci niezalezne od Stron i niemozliwe do przewidzenia, ktérym nie da sig, przy
zachowaniu normalnych i racjonalnych dziatan, przeciwdziata¢ lub zapobiec ich skutkom. W
szczegdlnodci za site wyzsza uwaza sig okolicznodci, takie jak wojny, zamieszki, stan
epidemii, pozary, powodzie, trzgsienia ziemi i inne nagle klgski zywiolowe, przeprowadzane
przez zwigzki zawodowe strajki generalne lub zakladowe™.

Odpowiadamy:
Ad. Wniosek 1:

Dla Zamawiajacego istotnymi cechami systemu jest jego tatwos¢ obstugi (m.in. automatyka w

kalibracji), uniwersalno$é (m.in. mozliwos¢ bezposredniego uzycia detektora UV/VIS),

mozliwo$¢ wykonywania nastrzykéw bezposrednich na spektrometr mas MS z pominigciem
systemu chromatograficznego.

W zwiazku z powyzszym w odniesieniu do poszczegélnych pytan:

Ad. 1. Zamawiajacy dopuszcza podzial autosamplera na 4 tace, mieszczace ponad 160
probek; w pozostalych punktach dotyczacych systemu chromatograficznego
Zamawiajgcy pozostaje przy parametrach z SIWZ

Ad. 2. Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu detektora UV/VIS i pozostaje przy
parametrach z SIWZ

Ad. 3. Zamawiajacy dopuszcza detektor mas majacy: - szerszy zakres masy do 2000 m/z,
szybsze skanowanie 15 000 Da/s, szybsza zmiang polaryzacji w 15 ms, czutos¢ w
trybie ESI (+) dla 10 pg rezerpiny podanej w opcji ‘On Column’, stosunek sygnatu do
szumu 1500:1, w trybie ESI (-) dla 20 pg p-nitrofenolu podanego w opcji ‘On
Column’, stosunek sygnatu do szumu 150:1. W pozostalych punktach dotyczacych
detektora mas Zamawiajacy pozostaje przy parametrach wskazanych w SIWZ.

Ad. Wniosek 2:

Zamawiajacy dodaje w § 1 oraz w § 7 wzoru umowy proponowane zapisy bez uwag.
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